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UD-1600 薬液交換方法

鍵を本体上部の鍵穴に差し、カバーを支えながら手前へ開きます。

カバーの開閉方法



ストッパーを外し、薬液ボトルを取り出してください

UD-1600 薬液交換方法



UD-1600 薬液交換方法

薬液ボトル上部のフタを外し、薬液を補充してください



UD-1600 薬液交換方法

薬液ボトルを本体に設置し、ストッパーでロックしてください



UD-1600 完了

以上で作業は終了です。
作業スペースを清掃し、忘れ物に注意しましょう。


